5.11.　HPLC分析

5.11.1. HPLC分析サンプル

①基本的にアントシアニンを分析するときはMAW（MeOH、酢酸、D.W.混合液）で抽出
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②フィルター濾過
Millex Syringe Driven Filter Unit 0.20μm (Millipore)

TERUMO　テルモシリンジ　2.5mL
5.11.2.HPLC分析システム（2000.10.10現在）

カラム；Waters  Waters SpherisorbⓇ 5μm ODS2  4.6×250mm Analytical Column

脱気装置；Shimadzu DGU-12A


ポンプ；Shimadzu LC-10ADvp  ２台
検出器；Shimadzu SPD-M10Avp

カラムオーブン；Shimadzu HIC-6A

オートインジェクター；Shimadzu SIL-10A XL

システムコントローラー；Shimadzu SCL-10Avp

PC；FUJITSU FMVDESK POWER

アプリケーション；Shimadzu CLASS-M10A 

5.11.3. HPLC分析移動相

A液；1.5％リン酸水溶液（リン酸45ml＋蒸留水→3L）
B液；1.5％リン酸　20％酢酸　25％アセトニトリル水溶液
（リン酸45ml＋酢酸600ml＋アセトニトリル750ml＋蒸留水→3L）
5.11.4. HPLC分析条件

B.GE
リニアグラジエント
T.FLOW
1ml/min　
ポンプA･Bの合計流量
B.CONC
20%（初期）→85%（40min）→20%（45min）→STOP（48min）
P.MAX
200kgf/cm2
P.MIN
10kgf/cm2
OVEN.T
40℃
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